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Produktkategorie Zentrifugen 
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  Mit Einsätzen 2333 / 101 mm 
 

Monovetten ( Sarstedt ) Umdrehungen Zeit  
Serum-Gel ( S-Monovette Gel ) 4000 25 Min. 
Li-Heparin ( S-Monovette Gel ) 4000 25 Min. 
S-Monovette Citrat 3700 10 Min. 
    

 
 

Vacutainer Umdrehungen Zeit  
Vollblut 4000 30 Min. 
Gerinnung Plättchenarmes Plasma 3700 10 Min. 
Gerinnung Plättchenfreies Plasma 4000 45 Min. 
Serum ( ohne Gel ) 3400 10 Min. 
Serum Gel ( SST ) 3400 10 Min. 
Serum Gel ( SSTII ) 3900 10 Min. 
Plasma Gel ( PST ) 3400 10 Min. 
CPT Röhrchen 3900 20 Min. 
PPT Röhrchen 3200 10 Min. 

 
 

Vacuette ( Greiner ) Umdrehungen Zeit  
Serum 40000 10 Min. 
mit Serumseparator 40000 10 Min. 
mit Granulat 40000 10 Min. 
Heparin 4000 30 Min. 
mit Separator 4000 30 Min. 
Thzrombozytenfunktionsproben 1200 5 Min. 
Plasma Gerinnungsuntersuchung 3900 10 Min. 
Citratplasma zum Einfrieren 4000 35 Min. 

 
 

D-Dimer Umdrehungen Zeit  
Citratplasma 4000 30 Min. 

 
 

Urin Umdrehungen Zeit  
Urinsediment 1900 5 Min. 

  

TECHNICAL BULLETIN

EMPFEHLUNG FÜR ZENTRIFUGATION HETTICH EBA 270  


